LATVIJAS NACIONALAIS METROLOGIJAS CENTRS
METROLOGIJAS BIROJS

Merisanas lidzekla nacionala tipa apstiprindjuma

SERTIFIKATS
Nr. 793-5

Saskana ar 1997.gada 27.februara likuma ‘“Par mé&fjumu vienotibu” un Ministru
kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumiem Nr. 624 “Noteikumi par mériSanas lidzeklu
metrologiskds kontroles kartibu un pirmreiz&jas verificgSanas atzimém” SERTIFIKATS
apliecina, ka, pamatojoties uz mérisanas lidzekla tipa novértéSanas rezultatiem, meérlidzekla

kapsulas tipa manometrs
mérisanas lidzekla nosaukums

03398-S, 03369-S, 03398-S, 03388

tipa apzim&jums

PREMATLAK a.s., Slovakija

razotajs

tips apstiprinats un ieklauts Latvijas Valsts mériSanas lidzeklu registra ar kartas Nr. 790.
Mingto mérisanas lidzekla tipu atlauts lietot Latvijas Republika.

Pieskirta nacionala tipa apstiprindjuma zime:

LV 5005

MériSanas lidzekla tipa apraksts, tehniskie un metrologiskie parametri definéti pielikuma uz
2 lpp. un §1 ir sertifikata neatnemama sastavdala.

Sertifikats derigs lidz 2023. gada 22. martam.
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Riga, 2020. gada 23. marta.

Sertifikatu aizliegts pavairot bez SIA “Latvijas nacionalais metrologijas centrs” Metrologijas biroja rakstiskas atlaujas.

K.Valdemara. iela 157, Riga, LV-1013, Talr. 67378165




MERISANAS LIDZEKI,A NACIONALA TIPA APSTIPRINAJUMA
SERTIFIKATA NR. 793-5 PIELIKUMS

Piemérojamais normativais dokuments: LVS EN 837-3.

PielietoSanas joma: paredzgti spiediena mérfjumiem gazeém un Skidrumiem, kuri nav
parlieku viskozi.

Persona, kurai izsniegts sertifikats, nosaukums, adrese: PREMATLAK a.s., 91627
Castkovce 350, Slovakija.

MERISANAS LIDZEKLA KONSTRUKCIJA UN DARBIBA

Kapsulas tipa manometriem ir diska formas ciparnicas ar koncentriskam skalam.
Spiediena elastigais elements ir manometriska kapsula, kas izgatavota no bronzas.
Manometriem ir radiala savienojuma konstruktivais izpildijjums. Tie ir paredzéti
gazes spiediena meérjjumiem. Manometru korpuss izgatavots no neriis§josais
terauda. Manometriem ir stikla aizsargstikls, kas nostiprinats ar neriis§josa térauda
vacinu. MériSanas elementa materials ir bronza, ta mehanisms, ka ar savienotajs
izgatavots no misina. Manometru nominalais diametrs ir 63 mm, 100 mm un 160
mm.

Manometru modelu, to tehniskie parametri ir noteikti razotdja tehniskaja
dokumentacija.

MeriSanas lidzekla attels:

Merfjumu rezultatu apstrade (izmantojamas iekartas, programmatiira): tieSie
meérijumi, rezultatu apstrade nav vajadziga.

Papildu aprikojums, funkcijas un to apraksts: nav informacija.




MERISANAS LIDZEKIL.A TEHNISKIE UN METROLOGISKIE PARAMETRI
Mérfjumu diapazons:

Spiediens no 0 — 400 Pa lidz 0 — 40 kPa.

Maksimala slodze:
Darba spiediens
Pie statiskas slodzes Pie mainigas slodzes Pie 1slaicigas parslodzes
75% no pilnas skalas 66% no pilnas skalas 100%

Precizitates klase: 1; 1.6.

Maksimali pielaujama klada (MPK): Klase 0.1, 0.25, 0.6, 1, 1.6, 2.5, 4.
Klimata vides klase: 1P43.

Mehaniskas vides klase: nav informacija.

Elektromagnétiskas vides klase: nav noteikta.

Apkartgjas vides apstakli: apkart€jas vides temperatira: (-20 + + 60) °C.

Saderiba ar interfeisiem, papildus iericém vai citiem mérisanas lidzekliem:
pievienojami nav paredzeti.

Cita informacija: - .

METROLOGISKAS KONTROLES ATZIMES/AIZSARGZIMOGOJUMS
Nacionala tipa apstiprindjuma zime: uzlickama uz korpusa redzama vieta.
Pirmreizeja verific€Sanas atzime: razotajs nav noteicis vietu.

Aizsargzimogojums: aizsargzimogojums nostiprinats korpusa un aizsargstikla

savienojuma vieta, lai noverstu nesankcionétu piekliSanu manometra
mérelementam.

ATZINUMS

Kapsulas tipa manometrs 03398-S, 03369-S, 03398-S, 03388 precizitates klase 1.6
atbilst standarta LVS EN 837-3 prasibam.
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SABIEDRIBA AR IEROBEZOTU ATBILDIBU
“LATVIJAS NACIONALAIS METROLOGIJAS CENTRS”
Reg. Nr. 40003435328, K. Valdemara 157, Riga, LV-1013

Lémums par mérisanas lidzekla nacionala tipa apstiprinajuma
sertifikata deriguma termina pagarinasanu Nr. 12/2020

Riga
2020. gada 23. marta

PREMATLAK a.s.
registracijas numurus: ICO 36319210
juridiska adrese: 916 27 Castkovce 350, Slovakija

2020. gada 9. marta SIA “Latvijas nacionalais metrologijas birojs” Metrologijas
biroja (turpmak — Metrologijas birojs) sanemts PREMATLAK a.s., registracijas numurs
ICO 36319210, juridiska adrese 916 27 Castkovce 350, Slovakija (turpmak — pieteikuma
iesniedzgjs) 2020. gada 6. marta iesniegums, kura lugts veikt meriSanas lidzekla kapsulas
tipa manometrs apstipringjuma sertifikata deriguma termina pagarindSanu un izsniegt
atbilstibas sertifikatu saskana ar Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumiem
Nr. 624 “Noteikumi par meriSanas lidzeklu metrologiskas kontroles kartibu un
pirmreizgjas verificéSanas atzimeém”.

Saskana ar likuma “Par mérijumu vienotibu” 9. panta 3. punktu valsts
metrologiskajai kontrolei paklauto meériSanas lidzeklu nacionalos tipus apstiprina
Nacionala metrologijas institiicija, ieklaujot to Valsts mériSanas lidzeklu registra.
Ministru kabineta 2014. gada 7. janvara noteikumu Nr. 3 2. punkta noteikts, ka
Nacionalas metrologijas institiicijas funkcijas un uzdevumus veic sabiedribas ar
ierobeZotu atbildibu “Latvijas nacionalais metrologijas centrs” struktiirvieniba
“Metrologijas birojs”.

Ievérojot iepriek§ minéto, Metrologijas biroja veikta meriSanas lidzekla tipa
dokumentu parbaude un metrologisko parametru noverté$ana. Saskand ar Ministru
kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumu Nr. 624 15. punktu, ja mériSanas lidzeklu tips
atbilst tehniskajam prasibam, Nacionala metrologijas institiicija izsniedz nacionalo tipa
apstiprinajuma sertifikatu. Izvertgjot pieteikuma iesniedzgja iesniegto iesniegumu un tam
pievienotos dokumentus, Metrologijas birojs konstatgjis, ka merisanas Iidzeklu tips atbilst
standarta LVS EN 837-3 prasibam. Nemot véra iepriek§ minéto un pamatojoties uz
dokumentu izvertéSanas rezultatiem, likuma “Par mérijumu vienotibu” 9. panta 3. punktu,
Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumu Nr. 624 15. punktu, Metrologijas
birojs

nolemj:

1. Apstiprinat burdona caurules tipa manometru 03398-S, 03369-S, 03398-S,
03388 precizitates klase 1.6 tipu.

——;

2. Izsniegt meériSanas lidzekla tipa apstiprindjuma sertifikatu Nr. 793-5.
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3. MeriSanas lidzekla tipa apstiprindjuma sertifikats Nr. 793-5 ir speka no 2020.
gada 23. marta lidz 2023. gada 22. martam.

4. Ieklaut mériSanas lidzekli Latvijas Valsts mériSanas lidzeklu registra ar kartas
Nr. 790.

Lémumu var parsudzét Administrativa procesa likuma noteiktaja kartiba viena ménesa
laika no ta speka stasanas dienas.

SIA “Latvijas nacionalais metrologijas centrs” e T
Metrologijas biroja vaditaja /,\//L/é/ M /> (2~ L. Maripa

Apstiprinu: ,
SIA “Latvijas nacionalais metrologijas centrs”

Valdes locekle I. Blaua
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